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zaintercsowani wykonawey

dot.; przetargu nieograniczonego mr 260/PN-32/2018 p.n. , Dostawe chromatografu _cieczowepo
g matrycqg diodowy __oraz  chromatografu __gazowego  dwukanalowepo 7 dozownikiem

wielofunkeyimom”.

Zamawiajacy ~ Miejskie Przedsighiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji - Spotka  Akeyjna,
30-106 Krakéw, ul. Senatorska 1, dzialajgc na podstawie SIWZ Rozdzial X ust. 3 przekazuje
otrzymane od wykonawcey pytania oraz udziclone odpowiedzi.

HPLC

Pytaniel;

Czy dopuszezq Panstwo uklad tlokéw rownoleglveh, co jest rozwigzaniem rownowainym dajgeym
fepsze parametry przeplywdw od 0,0001 do 10 ml. min z krokiem ustawienia preeplywu 0,0001 miimin
oraz lepszq precyzje preeplywi (o jest 0,06% RSD?

Odpowiedi:

Zamawiajacy dopuszeza takie rozwigzanie.

Pytanie2:

Cay dopuszezq Paristwo stabilnosé temperatury 4 0.8 °C oraz precyzje temperat ury &0, 197
Odpowiedz:

Zamawiajacy dopuszeza takie rozwigzanie.

Pytanie3;

Czy dopuszezg Panstwo dokladnosé temperatury + 1°C7?

OQdpowiedz:

Zamawiajgcy dopuszeza takie rozwigzanie.

Pytanied.

Czy dopuszezg Panstwo detekior z zakresem spekiralnym do 800 nm?

Odpowiedi;

Zamawiajgcy dopuszeza takie rozwigzanie.

Ptemied:

czy dopuszezg Panstwo dwie szerokosei szezeliny 1, 2nm oraz 8 nm?

Odpowieds;

Zamawiajgcy nie dopuszeza takiego rozwigzania. Mozliwosé wyboru kompromisu pomiedzy
rozdzielezoscia widma a szumem detektora jest dla Zamawiajgcego istotna.

GC

Pytaniet:
Czy dopuszczg Paristwo system majgey mozliwosé odtwarzania czaséw refencji bez ingerencji
w melodg analityczng czyli na podytawie liniowyeh indeksow retencji?




OdpowiediZ:

Zamawiajacy dopuszeza takie rozwigzanie.

Pyigmie?:

Czy dopuszezg Paristwo aparat z dezownikiem pracujgevm w zakresie temperatury -156°C do 600°C?
Odpowiedz;

Zamawiajacy dopuszeza takie rozwigzanie.

Pytanied:

Czy dopuszezy Pansiwo dozownik z 9 programowanymi narostami temperatury?

Odpowiedz:

Zamawiajacy dopuszeza takie rozwigzanie.

Pytanie:

Prosiny o dopuszczenie oferty na system z mozliwosciq rozbudowy o detekior spekirometrii mas
z prefami wstepnymi jako funkcjg usiwania zanieczyszezen.

Odpowiedi:

Zamawiajgey nie wyraza zgody. Zamawiany zestaw musi by¢ kompatybilny z aktualnie uzywanym
rozwigzaniem, na wypadek awarii i zamiany chromatografow.

Zamawiajacy zmienia termin skladania ofert z 12 kwietnia 2018 r. na 18 kwietnia 2018 r.

Oferty nalezy sktada¢ w Dziale Przetargdw i Uméw MPWIK SA, 30-106 Krakéw, ul. Senatorska |,
budynek A", pok. ne 3, w terminie do dnia 18 kwietnia 2018r. do godziny  9:15.
Otwarcie ofert w dniu {8 kwictnia 2018 r. o godzinie 9:30.

Prosimy o uwzglednienie powyiszych odpowiedzi przy opracowaniu oferty.

Zamieszezono na stronie infernetowej MPWIK SA: www.mpwik. krakow.pliprzetargi
w dniu 11 kwietnia 2018 r.



